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Wykonawcy

dot.: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe urzadzen do laboratorium badawczo-demonstracyjnego w Lodzi

Zaméwienie publiczne realizowane w ramach umowy o dofinansowanie Projektu numer
RPLD.01.01.00-10-0002/17-00 w ramach osi priorytetowej I: Badania, rozwéj i komercjalizacja
wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020.
Budowa laboratorium badawczo-demonstracyjnego do oceny zaawansowanych
technologicznie $rodkéw ochrony indywidualnej i weryfikacji ich funkcjonalnosci w
symulowanych warunkach uzytkowania

WYJASNIENIA

Zamawiajacy, dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 1 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg Pzp” przekazuje
nastepujacg informacje w zwigzku z pytaniem ztozonym w przedmiotowym postepowaniu:

Pytanie 1 - W zwiazku z prowadzonym postepowaniem nr TA/ZP - 10/2019 pn. Dostawa
urzadzen do laboratorium badawczo-demonstracyjnego w todzi, wnosimy zapytanie, czy za
réwnowazny uznacie Panstwo produkt ktéry posiada wybrane parametry inne od
preferowanych:

Wzmachniacz: Umozliwiajacy 32 kanatowa rejestracje EEG. Bez mozliwosci montazu na gtowie
(mozliwo$é montazu np. na klatce piersiowej lub pasie). Bez wbudowanego czytnika kart SD.

Oprogramowanie: Bez mozliwosci automatycznego usredniania iglic sygnatu EEG

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze:

1. Wzmacniacz umozliwiajacy 32 kanatowg rejestracje danych spetnia wymagania specyfikacji
zamawianego urzgdzenia

2 Mocowanie wzmacniacza na klatce piersiowej spetnia wymagania specyfikacji zamawianego
urzadzenia

3. Brak czytnika kart SD nie spetnia wymagania specyfikacji zamawianego urzadzenia

Oprogramowanie bez mozliwosci automatycznego usredniania iglic sygnatu EEG nie spetnia
wymagania specyfikacji zamawianego urzgdzenia. Taka wersja oprogramowania w sposob
istotny obniza funkcjonalno$¢ urzadzenia zatozong w projekcie.
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